
Instructions de nettoyage et de désinfection - pour
les systèmes CT, PET/CT, SPECT et SPECT/CT de GE
Healthcare

Introduction
Le nettoyage et la désinfection sont essentiels à l'entretien de votre système d'imagerie. Avant la
désinfection, assurez-vous que votre dispositif ne présente pas de traces visibles de salissures, car les
matières inorganiques ou organiques résiduelles peuvent réduire l'efficacité de la désinfection.

Ces instructions d'utilisation incluent des instructions générales de nettoyage et de désinfection des
systèmes d'imagerie GE Healthcare, ainsi que des instructions détaillées pour les sangles/bandes Velcro,
les bracelets, le dossier/la table, les boutons/panneaux de commande du statif et les accessoires. Selon
votre appareil/configuration, certaines instructions détaillées peuvent ne pas s'appliquer.

Ces instructions d'utilisation concernent les agents de nettoyage et de désinfection approuvés pour
votre produit.

En raison de la taille des dispositifs et de leur immobilité, il n'est pas possible de recourir au nettoyage et
à la désinfection automatisés. Les utilisateurs doivent effectuer le nettoyage manuellement.

Reportez-vous aux instructions d'utilisation ou à la liste des fabricants de produits fournie avec votre
système pour déterminer le fabricant du système.

Agents nettoyants/désinfectants

Vérifiez les durées de contact/mouillage des différents agents de désinfection. Assurez-vous
que l'appareil présente des surfaces visiblement mouillées pendant toute la durée de con-
tact/mouillage.

Si un agent nécessite une étape de rinçage, utilisez un chiffon non pelucheux et du PURW
(eau critique, pH neutre, stérile) pour essuyer la pièce après avoir terminé le nettoyage et la
désinfection. Assurez-vous que la durée de contact/mouillage totale a été respectée avant de
rincer.

5881700-1FR Révision 2 1

https://www.praxisdienst.fr/fr/Diagnostic/Diagnostics+specifiques/Appareils+ECG/Systeme+ECG+GE+MAC+600+sans+stockage+externe.html


Agents nettoyants/désinfectants liquides ou en spray

Si vous utilisez un nettoyant ou un désinfectant sous forme liquide ou en spray, déposez le
produit sur un chiffon propre non pelucheux qui fera office de lingette. Assurez-vous d'avoir
plusieurs chiffons à disposition avant de commencer le nettoyage/la désinfection.

Ne vaporisez pas d'agent nettoyant ou désinfectant directement sur le système. La pulvérisa-
tion directe sur le système peut endommager certaines pièces.

Le présent document est un guide de référence pour le nettoyage et la désinfection d'un système
d'imagerie. Il peut être utilisé pour former le personnel de nettoyage. Reportez-vous au manuel d'utili-
sation du système pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage et la sécurité.

Introduction
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Instructions de nettoyage générales
Les instructions de nettoyage générales du système sont décrites ci-dessous. Reportez-vous aux
sections spécifiques pour connaître les procédures détaillées de nettoyage des bandes Velcro® et des
accessoires.

Nettoyage : retirer les traces de souillures

Mettez des gants neufs. Rassemblez le ou les agents
approuvés.

Si vous utilisez un spray,
pulvérisez le produit sur
un chiffon propre non pelu-
cheux qui fera office de lin-
gette.

Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire, jusqu'à ce que la pièce
soit propre.

Assurez-vous que le disposi-
tif ne présente pas de traces
visibles de salissures.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Considérations particulières : rainures, espaces et boutons

Enroulez une lingette autour d'une carte en plastique ou
d'un écouvillon.

Placez le bord ou l'extrémité au niveau des éventuels
bords, espaces et rainures, puis faites doucement glisser la
lingette qui recouvre l'ustensile. Utilisez autant de linget-
tes neuves que nécessaire, jusqu'à ce que ce soit propre.

Instructions de nettoyage générales

5881700-1FR Révision 2 3



Instructions de désinfection générales
Les instructions de désinfection générales du système sont décrites ci-dessous. Avant la désinfection,
assurez-vous que le dispositif ne présente pas de traces visibles de salissures. Reportez-vous aux
sections spécifiques pour connaître les procédures détaillées de nettoyage des bandes Velcro® et des
accessoires.

Désinfection : éliminer les germes

Mettez des gants neufs. Rassemblez le ou les agents
approuvés.

Si vous utilisez un spray,
pulvérisez le produit sur
un chiffon propre non pelu-
cheux qui fera office de lin-
gette.

Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire.

À l'aide de lingettes neuves,
essuyez la pièce jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement hu-
mide.

Vérifiez que les surfaces
de l'appareil restent visible-
ment mouillées pendant
toute la durée de mouillage
de l'agent concerné.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Considérations particulières : rainures, espaces et boutons

Enroulez une lingette autour
d'une carte en plastique ou
d'un écouvillon.

Placez le bord ou l'extrémité au niveau des éventuels bords, espaces et rainures, puis
faites doucement glisser la lingette qui recouvre l'ustensile. Utilisez des lingettes neuves
à chaque fois.

Instructions de désinfection générales
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Nettoyage et désinfection des boutons/panneaux de
commande du statif

Nettoyage : retirer les traces de souillures

Mettez des gants neufs. Rassemblez le ou les agents
approuvés.

Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire, jusqu'à ce que la pièce
soit propre.

Enroulez une lingette autour
d'un écouvillon et/ou d'une
carte en plastique.

Le cas échéant, placez le
bord au niveau des éven-
tuels espaces ou rainures
puis faites doucement glis-
ser.

Assurez-vous que le disposi-
tif ne présente pas de traces
visibles de salissures.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Désinfection : éliminer les germes

Mettez des gants neufs. Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire.

Enroulez une lingette autour
d'un écouvillon et/ou d'une
carte en plastique.

Le cas échéant, placez le
bord au niveau des éven-
tuels espaces ou rainures
puis faites doucement glis-
ser.

Nettoyage et désinfection des boutons/panneaux de commande du statif
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Désinfection : éliminer les germes

À l'aide de lingettes neuves,
essuyez la pièce jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement hu-
mide.

Vérifiez que les surfaces
de l'appareil restent visible-
ment mouillées pendant
toute la durée de mouillage
de l'agent concerné.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Nettoyage et désinfection des boutons/panneaux de commande du statif
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Nettoyage et désinfection du dossier/de la table
Nettoyage : retirer les traces de souillures

Mettez des gants neufs. Rassemblez le ou les agents
approuvés.

Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire, jusqu'à ce que la pièce
soit propre.

Pour les rainures, les espa-
ces et les boutons : placez
la lingette sur une carte en
plastique.

Le cas échéant, placez le
bord au niveau des éven-
tuels espaces ou rainures
puis faites doucement glis-
ser.

Assurez-vous que le disposi-
tif ne présente pas de traces
visibles de salissures.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Désinfection : éliminer les germes

Mettez des gants neufs. Essuyez tous les côtés de la
table en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire.

Pour les rainures, les espa-
ces et les boutons : placez
la lingette sur une carte en
plastique.

Essuyez la table à l'aide de
lingettes neuves jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement hu-
mide.

À l'aide de lingettes neuves,
essuyez la table jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement hu-
mide.

Vérifiez que les surfaces
de l'appareil restent visible-
ment mouillées pendant
toute la durée de mouillage
de l'agent concerné.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Nettoyage et désinfection du dossier/de la table

5881700-1FR Révision 2 7



Nettoyage et désinfection des accessoires
Nettoyage : retirer les traces de souillures

Mettez des gants neufs. Rassemblez le ou les agents
approuvés.

Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire, jusqu'à ce que la pièce
soit propre.

Assurez-vous que le disposi-
tif ne présente pas de traces
visibles de salissures.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Désinfection : éliminer les germes

Mettez des gants neufs. Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire.

À l'aide de lingettes neuves,
essuyez la pièce jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement hu-
mide.

Vérifiez que les surfaces
de l'appareil restent visible-
ment mouillées pendant
toute la durée de mouillage
de l'agent concerné.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Nettoyage et désinfection des accessoires

5881700-1FR Révision 2 8



Nettoyage et désinfection des sangles/bandes Velcro®
Nettoyage : retirer les traces de souillures

Mettez des gants neufs. Rassemblez le ou les agents
approuvés.

Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire, jusqu'à ce que la pièce
soit propre.

Enroulez une lingette autour
d'une carte, enfoncez le
bord de la carte dans le Vel-
cro® et appuyez.

À l'aide d'une lingette pliée
de façon très serrée, frottez
le Velcro® en effectuant un
mouvement circulaire.

Rincez les sangles/bandes
Velcro® à l'eau critique
(PURW).

Assurez-vous que le disposi-
tif ne présente pas de traces
visibles de salissures.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Désinfection : éliminer les germes

Mettez des gants neufs. Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire.

À l'aide d'une lingette pliée
de façon très serrée, frottez
le Velcro® en effectuant un
mouvement circulaire.

Essuyez la sangle à l'aide de
lingettes neuves jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement hu-
mide.

Vérifiez que les surfaces
de l'appareil restent visible-
ment mouillées pendant
toute la durée de mouillage
de l'agent concerné.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Nettoyage et désinfection des sangles/bandes Velcro®
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Nettoyage et désinfection des bracelets
Nettoyage : retirer les traces de souillures

Mettez des gants neufs. Rassemblez le ou les agents
approuvés.

Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire, jusqu'à ce que la pièce
soit propre.

Déployez tous les raccorde-
ments et vérifiez qu'il n'y a
pas de traces de salissures
au niveau des espaces.

Frottez les dents/l'attache
du bracelet.

Assurez-vous que le disposi-
tif ne présente pas de traces
visibles de salissures.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Désinfection : éliminer les germes

Mettez des gants neufs. Essuyez tous les côtés de la
pièce en utilisant autant de
lingettes neuves que néces-
saire.

Déployez tous les raccorde-
ments et vérifiez que les
surfaces sont visiblement
mouillées au niveau des es-
paces.

Essuyez le bracelet à l'aide
de lingettes neuves jusqu'à
ce qu'il soit entièrement hu-
mide.

Vérifiez que les surfaces
de l'appareil restent visible-
ment mouillées pendant
toute la durée de mouillage
de l'agent concerné.

Jetez les lingettes et les
gants usagés.

Nettoyage et désinfection des bracelets
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Historique des révisions

Révision Date Motif du changement

1 Octobre 2021 Version initiale

2 Mai 2022 Mise à jour

Historique des révisions

5881700-1FR Révision 2 11

https://www.praxisdienst.fr/fr/Diagnostic/Diagnostics+specifiques/Appareils+ECG/Systeme+ECG+GE+MAC+600+sans+stockage+externe.html

	
	Instructions de nettoyage et de désinfection - pour les systèmes CT, PET/CT, SPECT et SPECT/CT de GE Healthcare
	Introduction
	Instructions de nettoyage générales
	Instructions de désinfection générales
	Nettoyage et désinfection des boutons/panneaux de commande du statif
	Nettoyage et désinfection du dossier/de la table
	Nettoyage et désinfection des accessoires
	Nettoyage et désinfection des sangles/bandes Velcro®
	Nettoyage et désinfection des bracelets
	Historique des révisions



